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تبریز دانشگاه علوم پزشکی                                     )متاد(مرکز تحقیقات آنالیز داروئی   

 92/ الف 492920مدل  جمع آوري نمونه بازدم اين دستورالعمل ، استفاده ، نگهداري و كاليبراسيون دستگاه ... هدف :-1

آناليز دارويي تحقيقات آزمايشگاه بيومديکال مركز واقع در  69/42/6829-96818به شماره شناسائي ايران  ساخت كشور الف

 مي باشد.

، سموم و بيوماركرها ، غلظت داروها اندازه گيري جمع آوري نمونه بازدم بمنظور  اين  دستگاه جهت دامنه عملکرد :-2

 شود.مي استفاده   DNAساير بيوملکول ها از جمله قطعات 

 QAبه واحد  "كارشناس آزمايشگاه مسئول صحت كار دستگاه بوده و در صورت بروز اشکال بايد سريعا مسئولیت :-3

 گزارش گردد.

 مواد و تجهیزات : -4

 ( تجهیزات4-1

 بهتر است از ترانس برق استفاده شود    

 (مواد :4-2

 فاده گردد.براي شستن و تميز كردن ظروف نمونه گيري بهتر است از آب مقطر است

 روش کار : -5

خاموش را روشن كرده و بعد دگمه كولر را مي زنيم، دستگاه روشن/در ابتدا كليد دستگاه را به برق وصل مي كنيم، بعد دگمه 

 تا اختلاف دمايعت به سمت خنک كردن دستگاه مي رود مي كند و بعد با سر ماي محفظه تله سرماييشروع به نمايش د

 جهت جمع آوري نمونه بازدم، ابتدا فرد نمونه دهنده دهان  .را بوجود بياورد )از دماي آزمايشگاه( گراددرج سانتي  54حدود 
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خود را با آب مقطر چندين بار غرغره نموده و بعد پشت دستگاه مي نشيندو بر روي بيني خود كليپس بيني را مي زند و 

د. در طي گرفتن نمونه فرد نبايد اجازه دهد بزاقش وارد شروع به دميدن بازدم خود به داخل دهني يکبار مصرف مي نماي

 -94دستگاه گردد، بعد از اتمام كار نمونه توسط كارشناس مربوطه بعد از كشيدن پارافيلم از دستگاه خارج شده و در فريزر 

 بعد از اتمام كار، دستگاه با روكش مربوطه پوشانده شود.نگهداري مي گردد. 

 ایمنی و توصیه :-6

ه بازدم نيز مثل ساير نمونه هاي بيولوژيک خطراتي داشته و نياز به احتياط دارد و فرد كارشناس بايد از دستکش در نمون

 حين انجام كار استفاده نمايد.

 نگهداری و مراقبت :-7

تگاه با دسباتوجه به اينکه اساس كار  دقت شود بهنگام جابجايي دستگاه، از وارد آمدن ضربه مکانيکي شديد خودداري شود.

 فن مي باشد براي افزايش عمر دستگاه بهتر است نمونه گيري در فضايي با دماي پايين انجام شود.

 مراجع و منابع : -8
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